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� 緊急時のベッド操作のしかた

 1. スマートハンドルの取付けかた・取外しかた

【スマートハンドルの取付けかた】

①●ベッドのコントロールボックスのスマートハンド
ル差込部（シール：赤）のキャップを取外してくだ
さい。

②●スマートハンドルのコネクターを、ベッドのコン
トロールボックスの差込部（シール：赤）に差込ん
でください。

③●コネクターキャップを「カチッ」と音がするまで時
計回りに回してください。

【スマートハンドルの取外しかた】

①使用後は取付けと逆の手順でスマートハンドル
を取外し、収納ケースに入れて保管してください。

取外したキャップは、コントロールボックス保
護のために、必ず元通りに取付けてください。

注
ちゅう

意
い

ハンドル操作時は、ベッドの電源プラグがコンセントから抜けていることを確認してください。ハンドル
操作中に誤ってベッドの手元スイッチの操作ボタンが押されると、ベッドが故障するおそれがあります。

 2.スマートハンドルによるベッド操作のしかた

● スマートハンドル（KQ-P70S:別売）をベッドに取付けることにより、「背あげ/背さげ」「膝あげ/膝さ
げ」「高ささげ」の操作を行うことができます。

 ● スマートハンドルの収納ケース内に、スマートハンドルの取扱説明書が同梱されています。そちらも
あわせてご覧ください。

 ● スマートハンドルは停電時やベッドの故障※などの緊急時に、すぐに使用できるよう収納ケースに保
管してください。

 　 ※故障内容によっては、スマートハンドルによる操作ができない場合があります。
 ●  楽匠プラスシリーズは、収納ケースをベッドのフレームに取付けることはできません。
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� 緊急時のベッド操作のしかた
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2. 操作のしかた

①	切換スイッチを操作したい位置にスライドさせ
てください。

②	ハンドルグリップを回すとベッドが動きます。

ハンドルグリップを回す方向
A B

頭 背があがる 背がさがる
足 膝がさがる 膝があがる
高さ － 高さがさがる

背あげ/背さげ 膝あげ/膝さげ 高ささげ

A

B

ハンドルグリップ	切換スイッチの「高さ」の下側に「頭側さげ」
と記載されていますが、ベッドの高さがさが
ります。




